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Menu SYNCHRON  Správa vyšetrení (zablokovanie vyšetrení) 
(import, export 
status okno 
prezeranie dat   Import z CP Export z CP Datové okno Návrat 
nastavenie 
automatický I/E 
návrat)  
  
 
 
 
 
Stavový riadok 
 
 
Naplň 
 
 
Vynuluj 
 
 
Komunikuješ? 
 
 
Stavové okno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcia blokovania vyšetrení SYNCHRON 

 

 
Funkcia nastavenia komunikácie 
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DATOVÉ OKNO SYNCHRON 

 
 
 
Návrat Choď na začiatok O jeden vpred O jeden vzad Choď na koniec Pridaj záznam  
 
           Vymaž záznam  
ID dňa 
 
Druh vzorky 
 
Naliehavosť 
 
Počet mat. 
 
Počet výkonov 
 
Opakovanie 
 
Čiarový kód 
 
Typ testu 
 
Stav 
 
Kód stroja 
 
Popis vyšetrenia 
 
Výsledok text 
 
   
 
 Zlá vzorka/dôvod  Dátum príjmu ID dňa Popis Výsledok Čiarový kód 
 
 
 
 
Funkcia nastavenia automatického 
importu a exportu SYNCHRON 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 


